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Saliva





DESTINAŢIE
Testul rapid  Etil Test  este un test enzimatic pentru  detecţia rapidă şi de sensibilitate a alcoolului (alc) (etilic  / etanol) din salivă şi orice alt specimen lichid. Prin analiza specimenului de se poate astfel estima concentraţia alcool din sânge . 

SUMAR
Această probă enzimatică conferă un rezultat cantitativ, adică analiza arată dacă specimenele conţin sau nu alcool. 

Proba detectează etanolul în concentraţie de 0,1 0/00 sau respectiv 10 mg/dL, indicat prin schimbarea la culoare a tamponului cu reactiv în verde deschis- cenuşiu. Intensitatea culorii verde creşte proporţional cu concentraţia de alcool din eşantion. În acest fel testerul Screen Alcool Test  poate prezenta gamă de modificare a coloristică a tamponului cu reactiv în prezenţa alcoolului care merge de la culoare gri-verzui deschis pentru o în concentraţie a alcoolului de 0,1 0/00 , trecând prin  verde-mediu pentru o concentraţie medie până la verde închis pentru pentru o în concentraţie a alcoolului de aproape 1,50 0/00 .
Vă recomandăm folosirea acestui test vizual doar  ca verificare  calitativă deoarece discriminarea specifică ochiului uman  poate da erori  sub aspectul rezultatelor cantitative.  
ELEMENTE ESENŢIALE 
Etanulul pentru uz în băuturi alcoolice se produce prin fermentaţie: când anumite specii de drojdii (cea mai importantă fiind Saccharomyces  cerevisiae) metabolizează zahărul în lipsa oxigenului, se proce etanul şi bioxid de carbon. Reacţia chimică complectă produsă de drojdie poate fi reprezentată prin ecuaţia:
C6H12O6 → 2 CH3CH2OH + 2 CO2
Procesul culturii de drojdie în condiţii ce vizează producerea alcoolului este denumit fermentare. Fermentarea poate produce doar concentraţii relativ diluate de etanol în apă; soluţiile cu concentraţie mare de etanol  sunt toxice pentru drojdie. Tipurile de drojdii cele mai tolerante la etanol pot supravieţui în cel mult 20% etanol (în volum).

Pentru producerea etanulului din materiale  pe bază de amidon  de genul cerealelor, amidonul trebuie să fie disociat în zaharuri. În procesul de fermentaţie pentru fabricarea berii acest  proces s-a realizat în mod tradiţional prin lăsarea boabelor la încolţit, sau formarea malţului. În procesul germinării, sămânţa produce enzime care disociază amidonul în zaharuri.

Prin distilare concentraţia de etanol din băuturi poate deveni mai ridicată ca în cazul băuturilor distilate. Alcoolul poate fi găsit şi în medicamente şi în diverse dulciuri pe bază de ciocolată.

Motivele intoxicaţiilor acute  sunt cel mai adesea abuzul de băuturi alcoolice sau inhalarea de gaze toxice la locul de muncă.

Ingerarea de mari cantităţi de alcool constituie o topică socială larg răspândită. Consumul de alcool poate duce la accidente de circulaţie şi în mediul de lucru. Acesta poate de asemeni cauza afecţiuni şi probleme sociale de genul slăbirii cuplurilor  sau al problemelor psihice în relaţia cu mediul social a consumatorilor de alcool. Controlul persoanelor sub aspectul consumului de alcool  constituie o importantă metodă de identificare a persoanelor aflate sub influenţa alcoolului. Aceste persoane se pot pune pe ele însăşi în pericol dar pot periclita şi mediul lor înconjurător. Chiar şi în medicina muncii în vederea aplicării la locul de muncă  testerul Screen Alcol Test vă poate o largă edificare ce se poate utiliza
· Pentru creşterea sănătăţii  şi siguramţei la locul de muncă

· Pentru asigurarea calităţii produselor

· Pentru optimizarea abilităţilor sensibile şi îmbunătăţirea atmosferei de lucru.

· Pentru reducerea absenteismului la servici.
PRINCIPIUL TESTULUI 
Etil testerul constă dintr-o bandă de material plastic la capătul căreia este aplicat un tampon cu material reactiv. Acest capăt, la contact cu soluţii de alcool îşi va schimba brusc culoarea în nuanţe gre-verzui  până la albastru, în funcţie de canitatea de  alcool care este prezentă. Tamponul cu material reactiv foloseşte un produs chimic de fază solidă care aplică următoarea reacţie enzimatică foarte specifică:
CH3CH2OH (Etanol) + O2 (Oxigen)
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CH3CH=O (Aldehidă acetică) + H2O2 (Peroxid de hidrogen)

H2O2 (Peroxid de hidrogen) + vopsea  reactiv (incoloră)
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H2O (Apă) + oxid vopsea (verde)

DEPOZITARE  ŞI  STABILITATE 
Trusa de testare se poate păstra fie la frigider fie la temperatura camerei  (2-30 ºC) în ambalajul intact pe durata termenului de valabilitate.

Pentru evitarea formării umidităţii de condens pe capătul cu reactiv va trebui ca  testerul să fie lăsat să ajungă la temperatura camerei înainte de utilizare. 
ATENŢIONĂRI ŞI MĂSURI DE PRECAUŢIE
·  Produs de unică folosinţăA nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate

· Tamponul cu reactiv trebuie să fie imbibat cu suficient  lichid astfel ca să existe siguranţa că este complect ud. 

· Nu mîncaţi, nu beţi, nu fumaţi în zona  în care se lucrează cu specimenele  sau cu trusele de testare.

· Nu folosiţi trusa dacă ambalajul şi-a pierdut etanşeitatea

· Lăsaţi toţi reactivii să ajungă la temperatura camerei (15 - 30ºC) înainte de utilizare.

· Evitaţi contaminarea tamponului cu reactiv ca urmare a atingerii acestuia. 

· Evitaţi inter-contaminarea specimenelor folosind cîte un recipient nou de păstrare a probei pentru fiecare prelevare de eşantion.

· Toate specimenele se vor manipula ca şi cînd ar conţine agenţi infecţioşi. Respectaţi măsurile de precauţie stabilite contra pericolelor microbiologice la testare şi aplicaţi procedurile standard corespunzătoare pentru distrugerea specimenelor.
· Banda cu tampon cu reactiv va trebui să rămână în ambalajul ei sigilat pînă în momentul utilizării. 

· Evaluarea rezultatului  probei se face în interval de 2 ÷ 3 minute. 
· Depozitarea şi transportul benzii de testare se va face întotdeauna la  2- 30ºC (36 – 86 º F) 
· Umiditatea şi  temperaturile ridicate pot influenţa negativ rezultatele probelor.
Nu efectuaţi testul în atmosferă cu conţinut de alcool.
· Alcoolul pur poate duce la rezultate false.
· Fiţi conştienţi de inter-reactivităţile menţionate.
· Vă recomandăm să folosirea acestui test vizual doar ca test calitativ.
· Persoana care va face interpretarea rezultatelor probei trebuie să nu fie afectată de daltonism.

REACTIVI ŞI  MATERIALELE FURNIZATEI

· Dispozitive de testare ambalate individual. Dispozitive de testare ambalate individual.
PRELEVAREA SPECIMENELOR ŞI PROCEDURA DE TESTARE
1. Abţineţi-vă de la pune orice în gură cu cinsprezece (15) minute înainte de începerea testului. Această prevedere vizează inclusiv băuturile nealcoolice, produsele pe bază de tutun, cafeaua, pastilele mentolate de împrospătare a respiraţiei, alimentele, etc. 

2. Aduceţi trusa de testare aflată în ambalajul ei nedesigilat la temperatura  camerei (15-30ºC) astfel ca să se evite formarea condensului.

3. În cazul în care analiza se face pe alte eşantioane înafară de salivă proaspătă, trebuie să aveţi în vedere că şi acestea trebuiesc aduse la temperatura camerei înainte de a trece la derularea probei.

4. Deschideţi folia ambalajului şi scoateţi banda de testare. Aveţi în vedere tamponul cu reactiv din capătul benzii. Tampunul trebuie să fie de culoare crem deschis..Banda de tester care se prezintă de culoare maroniu închis sau  decolorată va fi eliminată.

5. Se saturează tamponul în lichidul sau saliva  provenită din salivă sau colectorul de spută. Se declanşează imediat cronometrul. 

6. După două (2) minute se va observa (după caz) modificarea de culoare a tamponului cu reactiv.O schimbare a culorii în verde-închis-cenuşiu indică prezenţa alcoolului şi, deci, un rezultat pozitiv. Rezultatele obţinute după peste 3 minute pot fi eronate. 

7. Estimarea aproximativă a concentraţiei de alcool se face prin compararea culorii tamponului cu reactiv cu paletarul de culori de pe ambalaj . Oricum recomandăm utilizarea acestui test vizual doar ca un test calitativ.
INTERPRETAREA REZULTATELOR
Culoarea tamponului cu reactiv trebuie evaluată după 2 minute. 

Sunteţi rugaţi să nu comparaţi rezultul testerului cu variantele coloristice de mai sus  avînd în veder variaţiile produse de diversele imprimante. Folosiţi, vă rugăm, doar paletarul de culori de pe folia ambalajului.
Reacţia coloristică este mai lentă în salivă decât în  soluţii apoase.
LIMITĂRI
În cazul în care nu se aşteaptă 15 minute fără a se pune nimic în gură – mâncare, băutură sau alte materiale, înainte de efectuarea testului, se poate ajunge la rezultate eronate din cauza posibilei contaminări a salivei cu substanţe interferente.

Etil Testul este conceput şi calibrat pentru a fi interpretat la 2 minute de la saturaţia tamponului cu reactiv. O întîrziere peste acest termen poate duce la rezultate eronate sau rezultate fals-pozitive.

Etil Testul poate fi folosit pentru detectarea prezenţei alcoolului în altfel de fluide, înafară de salivă.Însă, atunci cînd se foloseşte pentru aşa ceva nu mai este aplicabilă gama coloristică de pe ambalaj. În caz că în respectivul fluid este prezent alcoolul, se va produce o modificare de culoare mergând de la verde deschis-cenuşiu cître negru către maron ciocolatiu în funcţie de concentraţia alcoolului. În cazul alcoolului pur, datorită absenţei apei, care este necesară reacţiei ce are ca urmare modificarea culorii, este posibil ca modificarea coloristică să fie redusă sau să nu se producă. 

Cînd se testează băuturi rezultatul ar trebui să fie considerat  pozitiv doar dacă  tamponul îşi schimbă culoarea în maron închis foarte tare. Etil Testul este foarte sensibil la prezenţa alcoolului. Uneori Screen Alcol Test detectează vaporii de alcool din aer sunt detectaţi. Adeseori există vapori de alcool în multe instituţii şi case. Alcoolul este un component al multora din produsele de uz menajer de genul desinfectantelor, deodorantelor, produselor de curăţire a sticlei. În cazul în care se suspectează posibilitate prezenţei vaporilor de alcool , testul va trebui să fie efectuat într-o zonă care este cunoscută ca fiind lipsită de astfel de vapori (cum ar fi afară, în aer liber).
NOTĂ: Persoana care va face interpretarea rezultatelor probei trebuie să nu fie afectată de daltonism.
CONTROL

Integritatea Eil Testului poate fi verificată sub aspectul calităţii prin folosirea unei soluţii de testare ce se prepară prin adăugare de 4 picături de spirt distilat 80 de probă la 1 pahar de apă. Această soluţie ar trebui să provoace o reacţie de culoare egală cu sau mai mare (mai întunecată) decât 0,04% din gama coloristică.Reacţia de culoare cu alcool în salivă este oarecum mai lentă şi mai puţin intensă decît în cazul alcoolului în soluţii apoase.

CARACTERISTICI DE PERFORMANŢĂ

Specificitate

Etil Testul va reacţiona cu alcoolul metilic, etilic şi  alillic. Etil Testul nu va reacţiona cu alcoolurile care au 5 carboni sau peste, şi nici cu  glicina ,glicerol sau serină. Această proprietate este un rezultat al specificităţii enzimei de oxidază a alcoolului extras din drojdie.
INTERFERENŢE
Următoarele substanţe pot interfera cu testerul Etil în cazul în care eşantioanele provin din altă substanţă înafar de salivă. :
Agenţi care cresc evoluţia culorii:
· PeroxiziiForti ossidanti

· Oxidanţii puternici

·  (cei comuni în detergenţi, produse de curăţenie şi înălbitori/decoloranţi)

Agenţi care inhibă evoluţia culorii:
Agenţi reducători:
· Acidul ascorbic

· Acidul tanic

· Pirogalolul

· Mercaptanii şi tosilaţii

· Acidul oxalic

· Acidul uric

· Bilirubina

· L-dopamina

· L-metildopamină

· Metampironă
Substanţele mai sus citate nu apar în mod normal în cantitate suficientă în salivă  ca să producă interferenţe in rezultatele testului. Oricum trebuie avut grijă ca acestea să nu fie puse în gură în perioada de 15 minute dinainte de efectuarea testului .
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